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englisch version: see below 
 
 
Anleitung zum Entpacken von ZIP-Dateien zur Durchführung von Software Updates 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
damit Ihre WEINMANN Medizingeräte noch besser für Sie und Ihre Patienten geeignet ist, haben wir eine 
Verbesserung der Gerätesoftware durchgeführt. Um Ihnen die Durchführung der Software-Updates zu 
erleichtern, haben wir für Sie eine Anleitung zusammengestellt, in der die Update-Schritte detailliert 
aufgelistet sind. 
 
Dabei gehen Sie wie folgt vor: 
 

1. Verbinden Sie Ihr Speichermedium mit Ihrem Computer. 
2. Kopieren Sie die aktuelle Software (*.zip) auf das Speichermedium. 
3. Öffnen Sie das Verzeichnis Ihres Speichermediums. 

Hinweis: 
Die Update-Datei liegt zunächst im ZIP-Datei-Format auf dem Speichermedium vor. Mithilfe einer ZIP-
Datei werden mehrere zusammengehörige Dateien zusammengefasst und komprimiert gespeichert. 
Falls Sie ein Programm zum Entpacken von ZIP-Dateien, wie beispielsweise 7-Zip, WinRAR oder 
WinZip besitzen, fahren Sie mit Punkt 4. fort – andernfalls ab Punkt 7.  
 
4. Extrahieren/Entpacken Sie den Inhalt der ZIP-Datei, indem Sie zunächst das Kontextmenü der zu 

entpackenden ZIP-Datei mit einem Rechtsklick öffnen. 
5. Wählen Sie innerhalb des Kontextmenüs „Datei entpacken“ bzw. „Datei extrahieren“. 
6. Nach dem Entpacken befindet sich die Update-Datei (zu erkennen an der Endung *.hex) auf der 

ersten Ebene des Speichermediums. Fahren Sie nun ab Punkt 12. fort. 
 

7. Wählen Sie die zu entpackende ZIP-Datei mit Rechtsklick aus. 
8. Wählen Sie den Unterpunkt „Alle extrahieren“ aus. 
9. Im nächsten Schritt wählen Sie als Zielordner das Speichermedium aus. 
10. Öffnen Sie nun mit einem Doppelklick den neu erstellten Ordner auf Ihrem Speichermedium. 
11. Verschieben Sie die Update-Datei (zu erkennen an der Endung *.hex) auf die erste Ebene Ihres 

Speichermediums. 
 

12. Schalten Sie das Gerät, das ein Update erhalten soll, ein. 
13. Stecken Sie das Speichermedium in die vorgesehene Schnittstelle des Geräts. 
14. Folgen Sie nun den in der Gebrauchsanweisung beschrieben Schritten zur Durchführung eines 

Updates. Die aktuelle Gebrauchsanweisung finden sie immer unter www.weinmann-emergency.de  

Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich 
dazu an Ihren WEINMANN Emergency-Ansprechpartner im Außendienst oder unseren Technischen 
Service unter: 040-881896-122 oder TechnischerService@weinmann-emt.de  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ihr Team WEINMANN Emergency 


